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Résumé:
L'article commence par un bref rappel théorique sur le fonc-
tionnement des éléctrodes ioniques spécifiques et des interférences
à craindre. L'apparéillage pour le dosage du sodium est décrit en
détail. La pente moyenne de la courbe d'étalonnage est de 59 mV
avec l'apparéillagè utilisé.
L'éffet de la température est étudié et une variation de ±SoC
produit une erreur décroissant de 20% pour lppm Na à 7.~% pour
103ppm (l'erreur est> négligeable au niveau de 104ppm de Na).
L'influence du pH et des cations Cl-, C03=, S04= est étudié à
un pH constant de 10 obtenu par barbotage d'ammoniac.
L'éffet du gypse est étudié également, l'interférence n'existe
que pour Na inférieur à 3ppm, ce qui est une valeur rare dans les
extraits de sols gypseux. L'utilisation de l'éléctrode spécifique
à la mesure du sodium dans les extraits de sols et les eaux salées
est comparée avec la photomètrie de flamme.
Figures Etalonnage de l'éléctrode (-6 à +.11 mV).
- Variation de pente avec la température pour des concentrations
de 1 à 104ppm Na.
- Variation absolue en mV suivant le pH (pH=5 à pH=ID).
- Interférence des sulfates, carbonates, gypse.
- Etendue des 'mesures: de 23.000 à 0.23 mgr/l en Na (soit pNa
o à 5) .
Précision '- L'écart-type calculé sur 10 me·sures ne dépasse pas 3mV de
1 à 5.104ppm en Na.
- Pour des eaux de pH compris entre 7.7 et 8.4 l'érreur relative
par rapport à la mesure en spectrophotomètr~ de flamme est
- 1% au niveau de 100ppm Na
- 2% au niveau de 400ppm Na
- de 4 à 8% pour des valeurs inférieurs à 60ppm Na.
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